
1
The Journal of KMUTNB., Vol. 34, No. 2, Apr.–Jun. 2024

วารสารวิชาการพระจอมเกล้้าพระนครเหนือ ปีีที่่� 34 ฉบัับัที่่� 2 เม.ย.–มิ.ย. 2567

บทความวิจััย

การประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีุรหััสคิวอาร์เพื่่�อส่งเสริมการใช้้งานเคร่�องช่้วยุหัายุใจ กรณีีศึึกษา  

หัอผู้้้ป่วยุวิกฤต์ศึัลยุกรรม วช้ิรพื่ยุาบาล 

กััลยรััตน์์ กั้าหรัีมล๊ะ เปรัมกัมล จััน์ทรั์สุุภาพ และ อารัียา จัิรัธน์าน์ุวัฒน์์* 
สุาขาวิชาเทคโน์โลยีเครั่�องม่อแพทย์และห้องผ่่าตัด คณะวิทยาศาสุตรั์และเทคโน์โลยีสุุขภาพ มหาวิทยาลัยน์วมิน์ทรัาธิรัาช

* ผ่้้น์ิพน์ธ์ปรัะสุาน์งาน์ โทรัศัพท์ 08 9656 3991 อีเมล: areeya@nmu.ac.th        DOI: 10.14416/j.kmutnb.2022.12.003

รัับเม่�อ 17 มกัรัาคม 2565 แกั้ไขเม่�อ 23 มีน์าคม 2565 ตอบรัับเม่�อ 28 มิถุุน์ายน์ 2565 เผ่ยแพรั่ออน์ไลน์์ 14 ธัน์วาคม 2565

© 2022 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. All Rights Reserved.

บทคัดยุ่อ

เคร่ั�องช่วยหายใจัเป็น์หน่์�งใน์เทคโน์โลยีทางกัารัแพทย์ขั�น์สุ้งที�ทัน์สุมัยและมีกัารัใช้งาน์อย่างแพร่ัหลาย โดยเฉพาะใน์ 

หอผ่้้ป่วยวิกัฤต เครั่�องช่วยหายใจัมีหลากัหลายชน์ิดเป็น์กัลไกัที�มีความซัับซั้อน์และต้องได้รัับกัารัฝึึกัอบรัม หากัมีกัารัน์ำ

เทคโน์โลยกีัารัสุ่�อสุารัเขา้มาชว่ยจัะสุามารัถุลดปญัหาน์ี�ได ้กัารัศก่ัษาครัั�งน์ี�เปน็์กัารัวจิัยัและพฒัน์าเทคโน์โลยรีัหสัุควิอารั ์และ

เว็บไซัต์ เพ่�อสุ่งเสุรัิมกัารัใช้งาน์เครั่�องช่วยหายใจัให้กัับพยาบาลวิชาชีพใน์หอผ่้้ป่วยวิกัฤต โดยสุรั้างเว็บไซัต์ผ่่าน์โปรัแกัรัมดรัีม

วีฟเวอรั์ และใช้เทคโน์โลยีรัหัสุคิวอารั์ เข้ามาช่วยอำน์วยความสุะดวกัใน์กัารัเข้าถุ่งข้อม้ล ดำเน์ิน์กัารัใน์ชน์ิดของเครั่�องช่วย

หายใจัที�มีกัารัใช้งาน์อย่างแพรั่หลาย ได้แกั่ HAMILTON-G5, GE, Bennett 840 และ Galileo รัวมทั�งปรัะเมิน์ปรัะสุิทธิผ่ล

กัารัใช้เทคโน์โลยีรัหัสุคิวอารั์ จัากักัลุ่มพยาบาลวิชาชีพผ่้้ใช้งาน์จัรัิงจัำน์วน์ 22 รัาย ผ่ลกัารัศ่กัษาพบว่า หลังกัารัใช้เทคโน์โลยี

รัหัสุคิวอารั์ พยาบาลวิชาชีพผ่้้ใช้งาน์จัรัิง 22 รัาย เห็น์ด้วยเป็น์อย่างมากั โดยมีคะแน์น์สุ่วน์เบี�ยงเบน์มาตรัฐาน์ (S.D.) เท่ากัับ 

2.70 และ 0.32 ตามลำดับ โดยแยกัเป็น์คะแน์น์เฉลี�ยและสุ่วน์เบี�ยงเบน์มาตรัฐาน์ที�สุำคัญ 4 ด้าน์ ได้แกั่ กัารัปรัะมวลผ่ลได้

รัวดเรั็วเท่ากัับ 2.77 และ 0.20 กัารัแสุดงผ่ลได้ถุ้กัต้อง เท่ากัับ 2.82 และ 0.11 กัารัแสุดงผ่ลได้แม่น์ยำเท่ากัับ 2.64 และ 0.31 

และเน์่�อหาเข้าใจัง่ายเท่ากัับ 2.85 และ 0.39 ตามลำดับ สุรัุปและเสุน์อแน์ะ กัารัจััดทำเทคโน์โลยีรัหัสุคิวอารั์ ครัั�งน์ี�สุามารัถุ 

ใช้งาน์ได้จัรัิงและมีปรัะโยชน์์กัับผ่้้ใช้งาน์ ใน์อน์าคตควรัเพิ�มรัุ่น์ของเครั่�องช่วยหายใจัให้มากัข่�น์ และปรัะยุกัต์ใช้เทคโน์โลย ี

รัหัสุคิวอารั์ กัับเครั่�องม่อแพทย์ชน์ิดอ่�น์ๆ เพ่�อสุ่งเสุรัิมกัารัใช้งาน์เครั่�องม่อแพทย์ให้มีความถุ้กัต้อง สุะดวกั และเข้าถุ่งง่าย

คำสำคัญ: เครั่�องช่วยหายใจั รัหัสุคิวอารั์ เครั่�องม่อแพทย์
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Abstract

Ventilators are one of the most advanced medical technologies that have been widely used especially  

in intensive care unit. Mechanical ventilators are produced by various manufacturers and include models  

which are sophisticated and require training. Thus, using communication technology can reduce this 

problem. This project employed a research and development study design in order to develop QR codes 

and a website that support nurses in using ventilators in surgical intensive care unit. The website was  

created through the Dreamweaver program which composed of information for preparing and maintain-

ing a ventilator. Four types of widely used ventilators consisted of HAMILTON-G5, GE, Bennett 840, and  

Galileo. The effectiveness of QR code was assessed by 22 nurses. The results showed that after the QR 

code application, a total of 22 nurses who used the QR code were absolutely agree. The overall mean 

score was 2.70 (S.D. = 0.32). The mean score of the four major Items: fast processing, accurate, precise, and 

easy to learn were 2.77 (S.D. = 0.20), 2.82 (S.D. = 0.11), 2.64 (S.D. = 0.31) and 2.85 (S.D. = 0.39) respectively. 

Accordingly, the QR codes were practical and useful. Furthermore, the QR code technology should be 

developed to cover all model of ventilators and other medical devices used in hospitals. 
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1. บทนำ

 เทคโน์โลยีรัหัสุคิวอาร์ั [1] (QR Code) เป็น์สิุ�งหน่์�ง 

ที�ช่วยอำน์วยความสุะดวกัแกั่ผ่้้ใช้งาน์ ซั่�งใน์หลายหน์่วยงาน์

มีกัารัน์ำมาปรัับใช้ใน์กัารัทำงาน์มากัข่�น์ และยังสุามารัถุ 

น์ำมาปรัะยุกัต์ใช้ทางด้าน์ต่างๆ ได้ เช่น์ ด้าน์กัารัทำวิจััยช่วย

ใน์กัารัสุแกัน์เพ่�อเข้าไปอ่าน์ข้อม้ลภายใน์เรั่�องน์ั�น์ๆ [2] หรั่อ

กัารัมีบทบาทใน์โรังพยาบาล เช่น์ สุามารัถุเข้าถุ่งเว็บไซัต์เพ่�อ

ด้ข้อม้ลให้ความรั้้ต่างๆ ของโรังพยาบาล 

 ใน์ปัจัจุับัน์ความกั้าวหน์้าด้าน์วิชากัารั และเทคโน์โลยี

ด้าน์กัารัแพทย์ได้พัฒน์าอย่างรัวดเรั็วรัวมทั�งกัารัใช้อุปกัรัณ์

พิเศษต่างๆ ใน์กัารัวิน์ิจัฉัยและกัารับำบัดรัักัษาผ้้่ป่วยที�มี

ปัญหาซัับซั้อน์ เครั่�องช่วยหายใจั (Ventilator) เป็น์หน์่�งใน์

เทคโน์โลยีขั�น์สุง้ [3] ที�ชว่ยให้ผ่้ป้ว่ยที�ไมสุ่ามารัถุหายใจัไดเ้อง 

หรัอ่หายใจัไดไ้มด่ไีมม่ปีรัะสุทิธภิาพ สุามารัถุกัลบัมาหายใจัได้

เป็น์ปกัติอีกัครัั�ง เคร่ั�องช่วยหายใจัจััดอย้่ใน์เคร่ั�องม่อแพทย์ 

ที�มคีวามเสุี�ยงสุง้ [4] เปน็์อปุกัรัณ ์เทคโน์โลยทีี�มคีวามซัับซัอ้น์  

รัาคาแพง เป็น์เครั่�องม่อชน์ิดหน์่�งที�มีความสุำคัญและมี 

ความต้องกัารัใช้เพิ�มมากัข่�น์โดยเฉพาะอย่างยิ�งผ่้้ป่วยที�อย้่ใน์

หอผ่้้ป่วยวิกัฤต ผ่้้ป่วยที�ใช้เครั่�องช่วยหายใจัสุ่วน์ใหญ่มักัจัะมี

ปัญหาและต้องกัารักัารัด้แลหรั่อกัารัจััดกัารัที�เหมาะสุมเพ่�อ

ลดอัตรัากัารัเสุียชีวิตหรั่อทุพพลภาพที�อาจัเกัิดข่�น์   

 หอผ้้่ป่วยวิกัฤตเป็น์หอผ้้่ป่วยที�ให้บริักัารัด้แลผ่้้ป่วยที�มี

ปัญหาความเจั็บป่วยใน์รัะดับรัุน์แรังที�เสุี�ยงต่อชีวิต เป็น์ผ่้้ที�มี

ความจัำเป็น์ที�จัะต้องใช้เคร่ั�องช่วยหายใจัจัำน์วน์มากัและมี

แน์วโน์ม้เพิ�มมากัข่�น์ทุกัปี กัารัเตรัยีมกัารัใชเ้ครั่�องชว่ยหายใจั

น์ั�น์ โดยสุ่วน์ใหญ่บุคลากัรัทางกัารัแพทย์พยาบาลวิชาชีพ

จัะเป็น์ผ้้่เตรีัยมอุปกัรัณ์ต่างๆ กัารัเตรีัยมเคร่ั�องช่วยหายใจั

และอุปกัรัณ์ได้อย่างถุ้กัต้องและครับถุ้วน์เป็น์สุิ�งจัำเป็น์เพ่�อ

ความปลอดภัยของผ่้้ป่วย และเทคโน์โลยีเครั่�องช่วยหายใจั

น์ั�น์มีกัารัพัฒน์าข่�น์ตลอดเวลา จั่งเป็น์สิุ�งจัำเป็น์อย่างยิ�ง

สุำหรัับพยาบาลที�ปฏิิบัติงาน์ใน์หอผ่้้ป่วยวิกัฤตจัะต้องเรัียน์ร้้ั  

ทำความเข้าใจั และมีทักัษะกัารัใช้งาน์เครั่�องช่วยหายใจั 

สุำหรัับเครั่�องช่วยหายใจัใน์หอผ่้้ป่วยวิกัฤตใน์แต่ละที�นั์�น์ 

จัะมีหลายชนิ์ดและหลายรัุ่น์ เช่น์ รัุ่น์ HAMILTON-G5 GE 

Bennett840 Galileo ซั่�งแต่ละชน์ิดนั์�น์มีกัารัใช้งาน์ที� 

แตกัต่างกััน์ และใน์หอผ่้้ป่วยมีกัารัหมุน์เวียน์ของบุคลากัรั

อยา่งตอ่เน์่�อง รัว่มกับัขาดกัารัอบรัมใหค้วามรั้เ้กัี�ยวกับัเครั่�อง

ช่วยหายใจัใน์หอผ่้ป่้วยจัากัผ่้เ้ชี�ยวชาญ ทำให้บคุลากัรัขาดความรั้้

และปรัะสุบกัารัณ์ ความชำน์าญใน์กัารัใช้เครั่�องช่วยหายใจั  

 จัากักัารัศ่กัษากั่อน์หน์้าน์ี� ใน์กัารัน์ำเทคโน์โลยีรัหัสุ 

ควิอาร์ัมาใชเ้พ่�ออำน์วยความสุะดวกัใน์กัารัซ่ัอมแซัมอุปกัรัณ์

เคร่ั�องม่อแพทย์พบว่า เทคโน์โลยีรัหัสุคิวอาร์ัสุามารัถุทำให้

วิศวกัรัซั่อมอุปกัรัณ์กัารัแพทย์ได้มีปรัะสิุทธิภาพมากัข่�น์ 

มั�น์ใจัได้ว่าข้อม้ลมีความถุ้กัต้อง ลดรัะยะเวลาดำเน์ิน์กัารั

และปรัะหยัดต้น์ทุน์ [5] กัารัสุรั้างทักัษะทางคลิน์ิกัใน์กัารั

จััดกัารัเรัียน์กัารัสุอน์ใน์โรังพยาบาลด้วยกัารัใช้ภาพวิดีโอ

ผ่่าน์เทคโน์โลยีรัหัสุคิวอารั์ [6] พบว่ากัารัใช้ภาพวิดีโอผ่่าน์

เทคโน์โลยรีัหสัุควิอารัส์ุามารัถุทำใหเ้ช่�อมโยงกัารัสุอน์ใน์ห้อง

และรัะบบเครัอ่ข่ายกัารัสุอน์ รัวมถุง่เพิ�มกัารักัรัะจัายเครัอ่ข่าย 

กัารัเรัียน์ร้้ัอย่างอิสุรัะ สุ่งเสุริัมให้เกัิดกัารัปฏิิรั้ปข้อม้ลและ

น์วัตกัรัรัมกัารัสุอน์ใน์โรังพยาบาลที�สุอน์ทางด้าน์คลิน์ิกั หรั่อ

ใชใ้บสุั�งยาจัากัเทคโน์โลยรีัหสัุควิอารัท์ี�ทำใหเ้ภสุชักัรัใน์ชมุชน์

เข้าถุ่งอุปกัรัณ์ที�มีปรัะสุิทธิภาพ ถุ้กัต้อง และรัาคาไม่แพง 

[7] ดังน์ั�น์ ทีมผ้้่วิจััยจั่งมีแน์วคิดที�จัะปรัะยุกัต์ใช้เทคโน์โลยี 

รัหัสุคิวอารั์ [1] สุรั้างเว็บไซัต์กัารัใช้งาน์เครั่�องช่วยหายใจั

โดยใช้โปรัแกัรัมดรัีมวีฟเวอรั์ [8] (Dreamweaver) เพ่�อ

อำน์วยความสุะดวกัให้บุคลากัรัใน์หอผ้้่ป่วยสุามารัถุเข้าถุ่ง

ข้อม้ล สุ่งเสุรัิมให้บุคลากัรัใน์หอผ่้้ป่วยสุามารัถุใช้เครั่�องช่วย

หายใจัได้ง่ายข่�น์และสุะดวกัข่�น์ รัวมไปถุ่งมีข้อม้ลสุำหรัับ

ใช้ทบทวน์ความรั้้กัารัใช้งาน์เครั่�องช่วยหายใจัได้ตลอดเวลา  

โดยมีวตัถุปุรัะสุงค์ของงาน์วิจัยั คอ่ เพ่�อออกัแบบเวบ็ไซัตแ์ละ

ปรัะเมิน์เทคโน์โลยีรัหัสุคิวอารั์ กัารัใช้งาน์เครั่�องช่วยหายใจั

ใน์หอผ่้้ป่วยวิกัฤต โดยน์ำรั่องทดลองใช้ใน์หอผ่้้ป่วยวิกัฤต

ศัลยกัรัรัม โรังพยาบาลวชิรัพยาบาล

2. วัสดุ อุปกรณี์และวิธีีการวิจัยุ

2.1 เวบ็ไซต์์และเทคโนโลยีุรหัสัควิอาร์ การใช้้งานเคร่�องช่้วยุ

หัายุใจในหัอผู้้ป่้วยุวิกฤต์ศัึลยุกรรม โรงพื่ยุาบาลวชิ้รพื่ยุาบาล 

 กัารัพัฒน์าเว็บไซัต์และเทคโน์โลยีรัหัสุคิวอารั์ ได้น์ำ

หลักักัารัออกัแบบของ ADDIE Model [9] มาปรัะยุกัต์
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และพัฒน์าเป็น์ขั�น์ตอน์กัารัออกัแบบเว็บไซัต์ ปรัะกัอบด้วย  

5 ขั�น์ตอน์ ดังรั้ปที� 1 

1) กัารัวิเครัาะห์ (Analysis) เป็น์ขั�น์ตอน์กัารัศ่กัษา

วิเครัาะห์ ศ่กัษาข้อม้ลต่างๆ ที�เกัี�ยวข้องกัับเครั่�องช่วยหายใจั 

โดยขอคำปรั่กัษา คำแน์ะน์ำจัากัพยาบาลใน์หอผ้้่ป่วยวิกัฤต

ศัลยกัรัรัม และศ่กัษาข้อม้ลสุำหรัับกัารัพัฒน์าออกัแบบ

เว็บไซัต์ จัากัฝึ่ายเทคโน์โลยีสุารัสุน์เทศ

2) กัารัออกัแบบ (Design) เม่�อศ่กัษาขั�น์ตอน์ที� 1) ได้

ข้อม้ลกัารัวิเครัาะห์ต่างๆ แล้ว ทีมผ่้้วิจััยได้น์ำข้อม้ลกัารัใช้

เครั่�องช่วยหายใจั จััดทำเป็น์บทพัฒน์าสุ่�อกัารัเรัียน์รั้้เครั่�อง

ช่วยหายใจั (Story Board) [10] เพ่�อเป็น์แน์วทางใน์กัารั

พฒัน์าสุ่�อกัารัเรัยีน์ร้้ั ทั�งใน์สุว่น์ของกัารัออกัแบบหน้์าเวบ็ไซัต์ 

กัารัจัดัวางเน์่�อหา ความถุก้ัตอ้งของเน์่�อหา รัป้ภาพ และวดีโิอ 

เพ่�อให้ใช้งาน์ง่ายและสุะดวกักัับผ่้้ใช้งาน์ จัากัน์ั�น์น์ำไปขอคำ

แน์ะน์ำจัากัผ่้้เชี�ยวชาญจัำน์วน์ 3 ท่าน์ เพ่�อหาความตรังเชิง

เน์่�อหา (Content Validity) [11] 

3) กัารัพัฒน์า (Development) เป็น์กัารัน์ำบทดำเน์นิ์เรั่�อง

ที�ปรัับแก้ัตามคำแน์ะน์ำของผ้้่เชี�ยวชาญ มาพัฒน์าเว็บไซัต์

และสุ่�อกัารัเรัียน์รั้้ โดยใช้โปรัแกัรัม Dreamweaver

 กัารัพัฒน์าหน์้าเว็บไซัต์

 1) หน์้าหลักั

 รั้ปที� 2 เป็น์กัารัออกัแบบหน์้าเว็บไซัต์หลักั ซั่�งใน์หน์้า

น์ี�จัะเป็น์หน้์าสุำหรัับแสุดงกัารัต้อน์รัับผ้้่ใช้งาน์ และจัะมี

แถุบเครั่�องม่อด้าน์บน์ โดยแบ่งเป็น์ยี�ห้อ/รัุ่น์ของเครั่�องช่วย

หายใจัที�ใช้งาน์ใน์หอผ่้้ป่วย ได้แกั่ HAMILTON-G5, GE, 

BENNETT840 และ GALILEO ซั่�งผ่้้ใช้งาน์สุามารัถุกัดเล่อกั

ช่�อเครั่�องชว่ยหายใจัจัากัแถุบเครั่�องมอ่ดา้น์บน์ หรัอ่ เล่อกักัด  

“เรัียน์ร้้ัเพิ�มเติม” เพ่�อเข้าไปศ่กัษาข้อม้ลได้ ซั่�งใน์สุ่วน์น์ี�

จัะน์ำ URL ของเครั่�องช่วยหายใจัน์ั�น์ๆ มา Generate เป็น์  

รัหัสุคิวอารั์ เพ่�อน์ำไปติดบน์เครั่�องช่วยหายใจั

2) หน์้าข้อม้ลของเครั่�องช่วยหายใจั (ตัวอย่าง  

HAMILTON-G5)

 รั้ปที� 3 เป็น์กัารัออกัแบบหน์้าแสุดงข้อม้ลของเครั่�อง

ช่วยหายใจัสุำหรัับหน้์าจัอแท็บเลตหรั่อคอมพิวเตอรั์ ซั่�งใน์

หน์้าน์ี�จัะมีแถุบข้อม้ลอย้่ด้าน์ซ้ัายม่อ ปรัะกัอบด้วยหัวข้อ  

สุ่วน์ปรัะกัอบของเครั่�อง Set Ventilator/กัารัต่อ Set กัารั

ทดสุอบเครั่�องกั่อน์กัารัใช้งาน์ กัารัตั�งค่าเครั่�องช่วยหายใจั 

และกัารัด้แล/บำรุังรัักัษา ให้ผ่้้ใช้งาน์กัดเล่อกัเข้าไปศ่กัษา

ข้อม้ลเพิ�มเติมอ่�น์ๆ ของเครั่�องน์ั�น์ได้

 1. วิเคราะห์ 
(Analysis) 

2. ออกแบบ 
(Design) 

3. พัฒนา 
(Development) 

4. ทดลองใช้ 
(Implementation) 

5. ประเมินผล 
(Evaluation) 

รป้ที� 1 แผ่น์ภาพแสุดงหลักักัารัออกัแบบของ ADDIE Model

ร้ปที� 2 กัารัออกัแบบหน์้าเว็บหลักั

ร้ปที� 3 กัารัออกัแบบหน้์าแสุดงข้อม้ลสุำหรัับหน้์าจัอ 

แท็บเลตหรั่อคอมพิวเตอรั์
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 รั้ปที� 4 เป็น์กัารัออกัแบบหน์้าแสุดงข้อม้ลของเครั่�อง

ช่วยหายใจัสุำหรัับหน้์าจัอโทรัศัพท์ม่อถุ่อ ซั่�งใน์หน้์าน์ี�จัะมี

แถุบข้อม้ลอย้่ด้าน์บน์ ให้ผ่้้ใช้งาน์กัดเล่อกัเข้าไปศ่กัษาข้อม้ล

เพิ�มเติมอ่�น์ๆ ของเครั่�องน์ั�น์ได้

 รั้ปที� 5 เป็น์กัารัออกัแบบหน์้าแสุดงข้อม้ลของเครั่�อง

ช่วยหายใจัเกัี�ยวกัับ สุ่วน์ปรัะกัอบของเครั่�อง จัะแสุดงข้อม้ล

สุ่วน์ปรัะกัอบ เช่น์ แผ่งด้าน์หน์้า แผ่งด้าน์หลัง ปุ่มกัดต่างๆ 

ของเครั่�องช่วยหายใจั

 รั้ปที� 6 เป็น์กัารัออกัแบบหน์้าแสุดงข้อม้ลของเครั่�อง

ช่วยหายใจัเกัี�ยวกัับ Set Ventilator/กัารัต่อ Set จัะแสุดง

ข้อม้ลสุ่วน์ปรัะกัอบของอุปกัรัณ์แต่ละชิ�น์และวีดิโอปรัะกัอบ

กัารัต่อ Set

 รั้ปที� 7 เป็น์กัารัออกัแบบหน์้าแสุดงข้อม้ลของเครั่�อง

ช่วยหายใจัเกัี�ยวกัับกัารัทดสุอบเครั่�องกั่อน์ใช้งาน์ จัะแสุดง 

วดีโิอปรัะกัอบกัารัทดสุอบ (Calibrate) เครั่�องกัอ่น์กัารัใชง้าน์

 รั้ปที� 8 เป็น์กัารัออกัแบบหน์้าแสุดงข้อม้ลของเครั่�อง

ช่วยหายใจัเกัี�ยวกัับกัารัตั�งค่าเครั่�องช่วยหายใจัเบ่�องต้น์ 

 รั้ปที� 9 เป็น์กัารัออกัแบบหน์้าแสุดงข้อม้ลของเครั่�อง

ชว่ยหายใจัเกัี�ยวกับักัารัดแ้ลและบำรุังรักััษาเคร่ั�องช่วยหายใจั

เบ่�องต้น์

รป้ที� 5 กัารัออกัแบบหน้์าแสุดงข้อมล้สุ่วน์ปรัะกัอบของเคร่ั�อง

ร้ปที� 6 กัารัออกัแบบหน์้าแสุดงข้อม้ล Set Ventilator/ 

กัารัต่อ Set

ร้ปที� 7 กัารัออกัแบบหน์า้แสุดงขอ้มล้กัารัทดสุอบเครั่�องกัอ่น์

ใช้งาน์

รป้ที� 8 กัารัออกัแบบหน้์าแสุดงข้อมล้กัารัตั�งค่าเครั่�องช่วยหายใจั

ร้ปที� 4 กัารัออกัแบบหน้์าแสุดงข้อม้ลสุำหรัับหน้์าจัอ

โทรัศัพท์ม่อถุ่อ
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 หลังจัากัพัฒน์าหน้์าเว็บไซัต์เสุร็ัจัแล้ว น์ำไฟล์ข้อม้ลที�

สุรั้างใน์โปรัแกัรัม Dreamweaver เข้าสุ้่พ่�น์ที�บน์เว็บโฮสุติ�ง 

(Web Hosting) [12] เพ่�อสุรั้างเว็บไซัต์ให้เสุรั็จัสุมบ้รัณ์ จัากั

น์ั�น์น์ำ URL ไปสุรั้างรัหัสุคิวอารั์

 กัารัสุรั้างเทคโน์โลยีรัหัสุคิวอารั์

 กัารัออกัแบบเทคโน์โลยรีัหสัุควิอารั ์จัากัเวบ็ที�ใหบ้รักิัารั

สุรั้างรัหัสุคิวอารั์ ฟรัี สุามารัถุเล่อกัใช้งาน์ได้ตามสุะดวกั ทีม

ผ่้้วิจััยเล่อกัใช้ https://www.qr-code-generator.com/ 

เน์่�องจัากัเข้าถุ่งและออกัแบบง่าย ซั่�งมีขั�น์ตอน์ดังน์ี�

 ขั�น์ตอน์ที� 1 น์ำ URL ที�คดัลอกัไว ้ใสุ่ลงใน์ชอ่ง Website 

(URL) จัากัน์ั�น์รัะบบจัะสุร้ัางรั้ปรัหัสุคิวอาร์ั ด้าน์ขวาม่อให้

อัตโน์มัติ ดังรั้ปที� 10 

 ขั�น์ตอน์ที� 2 คลิกัปุ่ม Download จัะได้รัหัสุคิวอารั์ ที�

เหมาะสุมกัับกัารัน์ำมาใช้งาน์โดยมีรัหัสุคิวอารั์เพียง 1 ภาพ

ที�ใช้สุแกัน์เพ่�อกัารัเข้าถุ่งเว็บไซัต์

 4) กัารัทดลองใช้ (Implementation) น์ำรัหัสุคิวอารั์ 

เว็บไซัต์สุ่�อกัารัเรัียน์รั้้กัารัใช้งาน์เครั่�องช่วยหายใจัที�พัฒน์า

เสุรั็จัสุมบ้รัณ์ ไปให้กัลุ่มตัวอย่างได้ทดลองใช้และสุอบถุาม

ความคิดเห็น์ใน์ปรัะเด็น์ต่างๆ 

  5) กัารัปรัะเมนิ์ผ่ล (Evaluation) และสุรัปุผ่ลกัารัใชร้ัหสัุ

คิวอารั์ เพ่�อหาปรัะสุิทธิผ่ลของกัารัใช้เทคโน์โลยีรัหัวคิวอารั์

2.2 แบบประเมินประสิทธีิผู้ลการใช้้เทคโนโลยุีรหััสคิวอาร์ 

 แบบปรัะเมิน์ผ่ลลัพธ์กัารัใช้รัหัสุคิวอาร์ัเพ่�อสุ่งเสุริัม

กัารัใช้งาน์เคร่ั�องช่วยหายใจั ใน์หอผ้้่ป่วยวิกัฤตศัลยกัรัรัม 

โรังพยาบาลวชิรัพยาบาล ปรัะเมิน์ความคิดเห็น์ใน์บุคลากัรั

พยาบาลผ่้้ใช้งาน์จัรัิงจัำน์วน์ 22 รัาย โดยมีข้อคำถุามจัำน์วน์ 

8 ข้อ เป็น์ข้อคำถุามแบบเล่อกัตอบตามมาตรัาสุ่วน์ปรัะเมิน์

ค่า (Rating Scale) 3 รัะดับ ดังน์ี�

3 คะแน์น์  หมายถุ่ง เห็น์ด้วยมากั

2 คะแน์น์  หมายถุ่ง เห็น์ด้วยปาน์กัลาง

1 คะแน์น์  หมายถุ่ง เห็น์ด้วยน์้อย

จัากัน์ั�น์กัำหน์ดเกัณฑ์์ใน์กัารัแปลค่าของคะแน์น์ ดังน์ี�

2.35–3.00  หมายถุ่ง เห็น์ด้วยมากั

1.68–2.34  หมายถุ่ง เห็น์ด้วยปาน์กัลาง

1.00–1.67  หมายถุ่ง เห็น์ด้วยน์้อย

3. ผู้ลการทดลอง 

3.1 ผู้ลการออกแบบเว็บไซต์์และเทคโนโลยุีรหััสคิวอาร์ 

การใช้้งานเคร่�องช่้วยุหัายุใจในหัอผู้้้ป่วยุวิกฤต์ศัึลยุกรรม 

โรงพื่ยุาบาลวช้ิรพื่ยุาบาล 

 ขั�น์ตอน์ที� 1 เม่�อผ่้้ใช้งาน์ต้องกัารัจัะสุแกัน์รัหัสุคิวอารั์ 

ให้ทำกัารักัดเข้าไลน์์แอพพลิเคชัน์ จัากัน์ั�น์กัดเพิ�มเพ่�อน์ และ

เล่อกัคิวอารั์โค้ด หรั่อ ผ่้้ใช้สุามารัถุดาวน์์โหลดแอพพลิเคชัน์

สุำหรัับสุแกัน์รัหัสุคิวอารั์ ลงบน์โทรัศัพท์ได้ ซั่�งมีให้ใช้งาน์ฟรัี

ทั�งรัะบบปฏิิบัติกัารั Android และ iOS 

 ขั�น์ตอน์ที� 2 หลังจัากัผ่้้ใช้ สุแกัน์รัหัสุคิวอารั์ จัากั 

รั้ปที� 11 แล้ว จัะข่�น์เว็บไซัต์ที�ปรัากัฏิรัุ่น์ต่างๆ ของเครั่�อง 

ช่วยหายใจั ดังรั้ปที� 12

 ขั�น์ตอน์ที� 3 ผ่้้ใช้งาน์สุามารัถุกัด “เรัียน์รั้้เพิ�มเติม” ดัง

รัป้ที� 12 เพ่�อศ่กัษาขอ้มล้ต่างๆ ของเคร่ั�องช่วยหายใจัใน์แต่ละ

รัุ่น์ได้ ดังรั้ปที� 13

ร้ปที� 9 กัารัออกัแบบหน์้าแสุดงข้อม้ลกัารัด้แล/บำรัุงรัักัษา

ร้ปที� 10 กัารัสุรั้าง รัหัสุคิวอารั์ จัากั URL
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 ขั�น์ตอน์ที� 4 ผ่้้ใช้งาน์สุามารัถุเล่อกัด้ข้อม้ลอ่�น์ๆ ของ

เครั่�องช่วยหายใจั เพียงกัดแถุบบริัเวณซั้ายม่อกัรัณีเป็น์

แท็บเลตหรั่อคอมพิวเตอรั์ ดังรั้ปที� 14 หรั่อ กัดบรัิเวณแถุบ 

ด้าน์บน์ กัรัณีเป็น์โทรัศัพท์ม่อถุ่อ ดังรั้ปที� 15 หน์้าเว็บไซัต์จัะ

แสุดงข้อม้ลตามหัวข้อที�ผ่้้ใช้งาน์กัดเล่อกั ดังรั้ปที� 16

ร้ปที� 12 ตัวอย่างหน์้าเว็บไซัต์

ร้ปที� 13 ตัวอย่างหน์้าเว็บข้อม้ลเครั่�องช่วยหายใจัรัุ่น์  

HAMILTON-G5

ร้ปที� 14 แถุบแสุดงข้อมล้บริัเวณซัา้ยมอ่ของหน้์าจัอแทบ็เลต

หรั่อคอมพิวเตอรั์

รป้ที� 16 หน้์าเวบ็แสุดงตวัอย่าง Set Ventilator และกัารัต่อ Set 

ร้ปที� 11 รัหัสุคิวอารั์ที�ใช้แสุดงหน์้าเว็บไซัต์

รป้ที� 15 แถุบแสุดงขอ้มล้บริัเวณด้าน์บน์ของหน์า้จัอโทรัศพัท์
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3.2 ผู้ลการประเมินประสิทธีิผู้ลการใช้้เทคโนโลยุีรหััส 

คิวอาร์ 

ต์ารางที� 1 แสุดงกัารัวิเครัาะห์แบบปรัะเมิน์ปรัะสิุทธผิ่ลกัารั

ใช้เทคโน์โลยีรัหัสุคิวอารั์
ข้้อ หััวข้้อประเมิน ค่าเฉลี�ยุ S.D. การแปรผู้ล

1 เทคโน์โลยีรัหัสุคิวอารั์ 

ปรัะมวลผ่ลได้รัวดเรั็ว

2.77 0.20 เห็น์ด้วยมากั

2 เทคโน์โลยีรัหัสุคิวอารั์ 

แสุดงผ่ลได้ถุ้กัต้อง เม่�อ

ใช้แล้วสุามารัถุแสุดงผ่ล

ไปที�หน์้าเว็บไซัต์ได้

2.82 0.11 เห็น์ด้วยมากั

3 เทคโน์โลยีรัหัสุคิวอารั์ 

แสุดงผ่ลได้แม่น์ยำ

2.64 0.31 เห็น์ด้วยมากั

4 เน์่�อหามีความเข้าใจัง่าย/

ชัดเจัน์

2.85 0.39 เห็น์ด้วยมากั

5 ความรั้เ้กัี�ยวกับักัารัใชง้าน์

เครั่�องช่วยหายใจั

2.88 0.34 เห็น์ด้วยมากั

6 ข้อความและ ร้ัปภาพ

ปรัะกัอบมคีวามเหมาะสุม

2.88 0.34 เห็น์ด้วยมากั

7 วี ดิโอปรัะกัอบมีความ

เหมาะสุม

2.76 0.45 เห็น์ด้วยมากั

8 กัารัออกัแบบหน้์าเวบ็ไซัต์

มี ค ว ามสุวย ง ามและ 

ใช้งาน์ง่าย

2.85 0.39 เห็น์ด้วยมากั

รัวม 2.70 0.32 เห็น์ด้วยมากั

 จัากัตารัางที� 1 ผ่ลกัารัปรัะเมิน์ปรัะสิุทธิผ่ลกัารัใช้

เทคโน์โลยรีัหสัุควิอารั ์ใน์ภาพรัวมเหน็์ดว้ยเปน็์อยา่งมากั โดย

มีคะแน์น์เฉลี�ย 2.70/3.00 (S.D. = 0.32) เม่�อวิเครัาะห์รัาย

ขอ้ก็ัยงัคงพบว่า เห็น์ด้วยเป็น์อย่างมากัใน์ทุกัรัายข้อ โดย ดา้น์

กัารัปรัะมวลผ่ลไดร้ัวดเรัว็มคีะแน์น์เฉลี�ย 2.77 (S.D. = 0.20) 

ด้าน์กัารัแสุดงผ่ลถุ้กัต้องมีคะแน์น์เฉลี�ย 2.82 (S.D. = 0.11) 

แสุดงผ่ลได้แมน่์ยำมีคะแน์น์เฉลี�ย 2.64 (S.D. = 0.31) เน์่�อหา

มีความเข้าใจัง่าย ชัดเจัน์มีคะแน์น์เฉลี�ย 2.85 (S.D. = 0.39) 

ไดค้วามรั้เ้กัี�ยวกับักัารัใชง้าน์เครั่�องชว่ยหายใจัมคีะแน์น์เฉลี�ย 

2.88 (S.D. = 0.34) ข้อความและรั้ปภาพปรัะกัอบมีความ

เหมาะสุมมีคะแน์น์เฉลี�ย 2.88 (S.D. = 0.34) วีดิโอปรัะกัอบ

มคีวามเหมาะสุมมคีะแน์น์เฉลี�ย 2.76 (S.D. = 0.45) และกัารั

ออกัแบบหน์้าเว็บมีคะแน์น์เฉลี�ย 2.85 (S.D. = 0.39) รัวมทั�ง

เสุน์อแน์ะ ให้มีหมายเลขปรัะกัอบขณะกัำลังต่อเซั็ตเคร่ั�อง

ช่วยหายใจั ปรัับความเรั็วของวิดีโอให้ลดลง และเพิ�มเสีุยง

พากัย์ให้ชัดเจัน์มากัข่�น์ ใน์สุ่วน์เครั่�องม่อแพทย์ที�ต้องกัารัให้

มกีัารัใชง้าน์รัหัสุคิวอาร์ั เพิ�มเติม ได้แก่ั เคร่ั�อง Defibrillator, 

Ultrasound, Bedside Monitor, EKG 12 Leads, Infusion  

Pump, Syringe Pump และรัวมไปถุ่งอุปกัรัณ์เครั่�องม่อ

แพทย์ทุกัชน์ิดที�มีกัารัใช้งาน์ใน์โรังพยาบาล

4. อภิิปรายุผู้ลและสรุป

 กัารัปรัะยุกัต์ใช้เทคโน์โลยีรัหัสุคิวอาร์ัเพ่�อสุ่งเสุริัม

กัารัใช้งาน์เคร่ั�องช่วยหายใจัใน์หอผ้้่ป่วยวิกัฤตศัลยกัรัรัม  

โรังพยาบาลวชิรัพยาบาล โดยกัารัออกัแบบเว็บไซัต์และ

น์ำเทคโน์โลยีรัหัสุคิวอารั์ เข้ามาปรัะยุกัต์ สุามารัถุใช้งาน์ 

ไดจ้ัรังิ ชว่ยใหบ้คุลากัรัใน์หอผ้้่ปว่ยที�ใชเ้คร่ั�องชว่ยหายใจัไดน้์ำ

ไปทบทวน์ความรั้้กัารัใช้เครั่�องช่วยหายใจัอย่างถุ้กัต้อง และ 

ปรัะหยัดทรัพัยากัรักัารัใช้กัรัะดาษใน์กัารัแสุดงข้อมล้กัารัใช้งาน์ 

ของเครั่�องช่วยหายใจั ทั�งน์ี�กัารัใช้เทคโน์โลยีรัหัสุคิวอารั์ 

ทำให้ข้อม้ลที�แสุดงเล็กัลง ง่ายต่อกัารัเข้าถุ่งข้อม้ลมากัข่�น์ 

และจัากักัารัเกั็บข้อม้ลแบบปรัะเมิน์ปรัะสุิทธิผ่ลหลังกัารัใช้

เทคโน์โลยรีัหัสุคิวอารั ์ไดข้อ้สุรุัปใน์ภาพรัวมวา่เทคโน์โลยรีัหัสุ

คิวอารั์ สุามารัถุใช้งาน์ได้จัรัิงและมีปรัะโยชน์์ สุอดคล้องกัับ

กัารัศ่กัษาที�ผ่่าน์มาที�พบว่า เทคโน์โลยีรัหัสุคิวอารั์ ให้ข้อม้ล 

ที�ถุ้กัต้อง สุะดวกั ง่ายต่อกัารัเข้าถุ่งข้อม้ล [5] เป็น์เทคโน์โลยี

ที�มีคุณค่าและมีปรัะโยชน์์ [13]

 ข้อเสุน์อแน์ะ

1) ควรัเพิ�มรัุ่น์ของเครั่�องช่วยหายใจัให้มากัข่�น์ เพ่�อ

สุ่งเสุริัมกัารัใช้งาน์และน์ำไปใช้อย่างแพรั่หลายใน์หอผ่้้ป่วย 

น์อกัจัากันี์�ยังสุามารัถุเพิ�มตารัางสุอบเทียบเครั่�องช่วงหายใจั

เข้าไปใน์เว็บไซัต์ได้

2) ปรัะยุกัต์ใช้เทคโน์โลยีรัหัสุคิวอารั์ กัับเครั่�องม่อ

แพทย์ชน์ดิอ่�น์ๆ เพ่�อสุง่เสุริัมกัารัใชง้าน์โดยใชเ้คร่ั�องมอ่แพทย์

ให้มีความถุ้กัต้อง สุะดวกั และเข้าถุ่งง่าย
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5. กิต์ต์ิกรรมประกาศึ

 งาน์วจิัยัเรั่�องน์ี�ไดร้ับัความช่วยเหลอ่จัากั คณุกัน์กัพรัรัณ 

งามมุข คุณศิรัิลักัษณ์ ดีเลิศไพบ้ลย์ อาจัารัย์รัชตะ ปารัะตี 

และบุคลากัรัทางกัารัพยาบาลใน์หอผ้้่ป่วยวิกัฤติศัลยกัรัรัม 

(เพชรัรััตน์์ 4E) คณะแพทยศาสุตรัวชิรัพยาบาล 

เอกสารอ้างอิง

[1] C. Nopesiri. (2020, December 19). QR code and 

short URL for management (1st ed.). [Online]. 

Available: https://shorturl.asia/GWkyf

[2] Anon. (2020, September 20). Ventilators, So 

Very High-tech and yet completely rendered 

ineffective by infections (1st ed.). [Online]. 

Available: https://www.medicalbuyer.co.in/

[3] W. Owens, The Ventilator Book, 1st ed. USA: 

N.P, 2019.

[4] P. Blackett. (2020, September 20). Reduce 

risk, Save money, and Live happily ever after  

(1st ed.). [Online]. Available: https://www.slide 

share.net/ArgentSky/reduce-risk-save-money-

and-live-hasppily-ever-after

[5] L. Chu, C. Lee, and C. Wu, “Applying  

QR code technology to facilitate hospital 

medical equipment repair management,” in 

2012 International Conference on Control 

Engineering and Communication Technology, 

2012, pp. 856–859.

[6] L. Li, Z. Hu, Z. Yi, G. Ma, C. Xiao, and L. Wan,  

“Exploration of standardized clinical skills  

instruct ion video based on QR code  

management in clinical hospital teaching,” 

American Journal of Translational Research, 

vol. 13, no. 2, pp. 14067–14073, 2021. 

[7] C.-H. Lin, F.-Y. Tsai, W.-L. Tsai, H.-W. Wen, 

and M.-L. Hu, “The feasibility of QR-code  

prescription in Taiwan,” Journal of Clinical 

Pharmacy and Therapeutics, vol. 37, no. 6, 

pp. 643–646, 2012. 

[8] P. Wikein, (2020, January 10). Dreamweaver 

Programs (1st ed.). [Online]. Available: https://

krupiyadanai.wordpress.com/

[9] S. Chanchai, “ADDIE Model,” in Instructional  

de s i gn  and  deve lopment .  1 s t  ed .  

NakhonPathom: Phetkasem Printing Group, 

2014, pp. 11.

[10] L. Kridsanapong, (2020, January 10). Story-

board writing. [Online] (in Thai). Available: 

https://touchpoint.in.th/storyboard-video-

production/

[11] Office of the Basic Education Commission,  

(2020, January 10). Quality inspection 

tool (1st ed.). [Online] (in Thai). Available:  

https://bet.obec.go.th /index/wp-content/

uploads/2017/09/PPT6.pptx

[12] P&T Hosting, (2020, January 10). What is Web 

hosting (1st ed.). [Online] (in Thai). Available: 

https://www.pathosting.co.th/hosting/whatis

[13] J. Cho, G.-W. Seo, J. S. Lee, H. K. Cho,  

E. M. Kang, J. Kim, D.-Il Chun, Y. Yi, and  

S. H Won, “The usefulness of the QR code in 

orthotic applications after orthopedic surgery,” 

Healthcare, vol. 9, no. 3, pp. 298, 2021. 




